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MATER|E|_ REQUIS - non inclus dans le kit

oEau purifiée.

o Micropipettes réglables ou préréglées capables de distribuer 20 L.

o Pipettes multicanaux (8 canaux) capables de distribuer de 20 pL a 200 pL.

o Embouts de pipette jetables.

oRéservoirs a réactifs .

o Agitateur vortex.

o Eprouvettes graduées (2,5 mL).

o Conteneur pour déchets biologiques dangereux.

oIncubateur pour microplaques avec agitateur orbital (agitateur a 700 tpm).

o Lecteur de microplaques équipé d'un filtre de 450 nm et capable de lire la densité optique entre 0 et 4,0 %.
o Papier absorbant.

o Couvercle de plaque opaque a la lumieére.

o Programme informatique pour construire la courbe d'étalonnage a l'aide d'une fonction logistique a 4 paramétres

avec un facteur de pondération 1/Y2 est requis.

L'utilisation d'une méthode assistée par ordinateur (par exemple Prism (GraphPad)) est recommandée.

NOTE LAVAGE MANUEL RECOMMANDE

Pour obtenir la meilleure qualité de résultats possible, Il est recommandé d'effectuer les étapes de lavage
nous recommandons |'utilisation de pipettes calibrées manuellement. Lutilisation d'un laveur automatique
certifiées, d'un agitateur et d'un lecteur. de microplaques peut également fournir des

performances acceptables a condition qu'il soit
d'abord évalué et validé par le laboratoire pour garantir
I'équivalence et la validité des résultats. Des volumes
suffisants sont fournis dans le kit pour permettre au
QUESTIONS ? laboratoire d'utiliser un laveur de microplaques.

cancertest@scilvet.com

Contactez notre équipe !
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